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ZAPATERO GOMEZ

Excmos. Sres. Ministros de Economía y Hacienda, de Industria y
Energía, de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Sanidad y
Consumo.

1. ClU'lIderes orpnoléptlcos
1.1 Principio

Detección por los sentidos del olfato y del gusto de la presencia
de olor y de sabor en la muestra de agua examinada.

Ambas pruebas se realizarán simultáneamente.

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

2.1 Principio.
Comparación de la muestra de agua con una solución de cloruro

de cobalto y c1oroplatinato de potasio, expresándose la intensIdad
de color en función de los miligramos de platino contenidos en un
litro.

2.2 Material y aparatos.
2.2.1 Tubos de Nessler de 50 mI de capacidad forma alta.
2.3 Reactivos.
2.3.1 Solución concentrada de cloruro de cobalto y c1oroplati

nato de potasio.
Disolver 1,2468 de cloroplatinato de potasio (K,Cl,Pt), equiva

lente a 500 mg de platino y 1,000 8 de cloruro de cobalto
(l9:hexahidrato (CoCl,· 6H,O) en agua destilada con 100 mi de
ácIdo clorhídrico de densidad 1,19 y diluir con agua destilada al.
Se le asigna una intensidad de color de SOO mg de platino/litro.

2.3.2 Soluciones patrón de 1, 5, lO, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45,
SO, 60 Y 70 m8 de platino/litro, preparadas recientemente.

. Se preP."'!'n por diluciones adecuadas de la solución (2.3.1) con
agua destIlada.

2. Color

1.2 Material y aparatos
1.2.1 Matraces erlenmeyer de vidrio de cuello ancho de 500

mi, con tapón de vidrio.
1.2.2 Baño termorregulable.

1.3 Reactivos
1.3.1 Agua desodorizada y carente de sabor especial.
Se obtendrá filtrando agua potable y de mineralización com

prendida entre 50 y 500 mgjlitro por carbón activado granulado.

1.4 Procedimiento
Lavar escrupulosamente el material de vidrio enjuagándolo con

agua desodorizada.
Uevar a cabo el examen de la muestra en una dependencia

exenta de olor.
Verter en sendos matraces de SOO mi, unos 200 mi de agua

desodorizada y del agua problema, respectivamente.
Uevar ambos matraces tapados en baño termorregulable a la

temperatura de 35 ·C + I .c.
~tar ligeramente.
l. Respirar y catar el agua desodorizada.
2.° Respirar y catar el agua muestra.
3.° Repetir dos o más veces las anteriores pruebas.

I.S Expresión de resultados
1.5.1 Olor.
Si el olor no es perceptible se indicará: «No se aprecia».
Si se percibe amún olor particular se indicará su intensidad y su

naturaleza según tas siguientes expresiones:
Intensidad:
Ligero.
Marcado.
Intenso.
Tipo y descripción (orientativa):
Aromático. Especias, alcanfor, clavo, limón.
Balsámico. Flores diversas.
Clorado. Cloro libre.
Hidrocarburado. Petróleos y derivados.
Medicinal. Yodoformo, fenol, clorofenol.
Rado sulfuroso. Sulfuro de hidrógeno.
Terroso. Tierra o arcilla húmeda.
Fecal. Letrina, cloaca.
Mohoso. Cueva húmeda.
Cieno o fango. Hierbas y hojas en descomposición, río, agua

estancada.
Otros olores específicos.

1.5.2 Sabor.
Si el sabor DO es perceptible ~ indica~ ~o se a~reci~.
Si se percibe algún sa1;>or. parncular se. mdlcará su lOtensldad y

su naturaleza según las SIgUIentes expreSIOnes:
Intensidad: Metálico.
Ligero. Salado.
Marcado. Medicinal.
Intenso. Terroso.
Tipo' Mohoso.
Am~o. Otros sabores específicos.

13. Aluminto.
14. Cinc.
15. Cobre.
16. Hierro.
17. Manganeso.
18. Nitratos.
19. Nitritos.
20. Amonio.
21. Oxidabilidad.
22. Fósforo lolal.
23. Radiactividad.

ANEXO I

l. Caracteres organolépticos
2. Color.
3. Turbidez.
4. pH.
5. Residuo seco a 110 oc.
6. Conductividad eléctrica.
7. Cloruros.
8. Sulfatos.
9. Calcio.

10. Magnesio.
11. Dureza.
12. Cadmio.

15871 ORDEN de 1 de¡u/io de 1987 por la que se aprueban
los métodos oficIa/es de andlisis ftsico-qui'micos para
aguas potables de consumo público.

El Decreto de la Presidencia del Gobierno número 2484/1967,
de 21 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» del 17 al 23 de
octubre), que aprueba el Código Alimentario Español, prevé que
puedan ser objeto de Realamentaciones Especiales las materias en
él reguladas.

Publicado el Decreto de la Presidencia del Gobierno número
2519/1974, de 9 de agosto (<<Boletln Oficial del Estado» de 13 de
octubre), ~ue re8ula la entrada en vigor, aplicación y desarrollo del
Código Alimentario Español, asl como el Real Decreto 1423/1982,
de 18 de junio (<<Boletín Oficial del Estado» del 29), por el que se
aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria para el abasteci·
miento y control de calidad de las '!fuas potables de consumo
público, procede dietar los correspondientes métodos oficiales de
análisis fisico-químicos.

En su virtud, a propuesta de los Ministerios de Economía y
Hacienda, de Industriay Ener¡ia, de AJlicultura, Pesca y Alimenta·
ción y de Sanidad y Consumo, preVio informe preceptívo de la
Comisión Intenninisterial para la Ordenación Alimentaria y oídos
los representantes de las organizaciones afectadas, _

Este Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria
del Gobierno dispone:

Artículo l.o Se aprueban como oficiales los métodos de
análisis fisicC>-quimicos para quas potables de consumo público
que se citan en el anexo 1.

Art. 2.° Coando no existan métodos oficiales para determina·
dos análisis, y hasta tanto los mismos no sean propuestos por el
Organo competente y previamente informados por la Comisión
Interministerial para la Ordenación Alimentaria, podrán ser utiliza
dos los aprobados por los Organismos Nacionales o Internacionales
de reconocida solvencia.

DISPOSICION DEROGATORIA
Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango

que se opongan a la presente Orden, y en particular las referencias
que a las aguas hacen las Ordenes de 31 de julio de 1979, anexo
VIII (.Boletín Oficial del Estado» de 29 de agosto); de 17 de
septiembre de 1981, anexo 11 (<<Boletín Oficial del Estado» de 14 de
octubre), y la de I de diciemb", de 1981, anexo 11 (<<Boletln Oficial
del Estado» de 20 de enero de 1982).

DISPOSICION FINAL
La presente disposición entrará. en vigor a los treinta días de su

publicación en el «Boletln Oficial del Estado».

Madrid, 1 de julio de 1987.
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2.4 Procedimiento.
2.4.1 Prepanoción de la muestra.
Si la muestra contiene particulas en suspensión, la intensidad de

color se determinará después de haberlas eliminado por centrifuga.
ción.

Si el color excede de 70 unidades, se diluirá la muestra con agua
destilada, hasta Que los valores de la intensidad del color Queden
dentro de los limites de los patrones, multiplicándose después los
resultados por el factor de dilución adecuado.

2.4.2 Determinación.
Llenar un tubo de Nessler hasta la marca de 50 mI con la

muestra a examinar "/ comparar la intensidad de color con los tubos
de Nessler que contienen las soluciones patrón. La observación se
debe efectuar mirando verticalmente hacia abajo, a través de los
tubos, contra una superficie blanca o contra un espejo colocado en
un ángulo tal que la luz se relleje hacia arriba a través de las
columnas líquidas.

2.5 Expresión de los resultados.
Los resultados de la determinación se expresarán en números

enteros, con la siguiente aproximación:

3.1 Principio.
Cuando en una muestra de agua incide un rayo luminoso, las

particulas en suspensión difractan parte de la luz que penetra en la
muestra.

Esta luz difractada, recogida sobre una célula fotoeltctrica,
origina una corriente eléctrica, en función de su intensidad Y. por
tanto, del grado de turbidez de la muestra.

3.2 Material y aparatO$.

3.2.1 Material de uso corriente en el laboratorio.
3.2.2 Nefelómetro.
3.3 Reactivos.
3.3.1 Agua destilada Y filtrada a través de membrana de 0,2

" mi3.2 Disolución de sulfato de hidracina: Disolver 1,00 I de
sulfato de hidracina, NzHoSO" en asua destilada y llevar a un
volumen de 100,0 mi.

3.3.3 Disolución de hexametilentetramina: Disolver 10,00 S
de hexametilentetramina (CHzkN, en aaua destilada y llevar a un
volumen de 100,0 mi.

3.3.4 En matraz aforado de 100 mI, mezclar 5,0 mI de cada
una de las soluciones (3.3.2) y (3.3.3). Dejar reposar la mezcla
cuarenta y ocho horas a temperatura de 20 a 25 • C. Al cabo de este
tiempo, se habrá formado un precipitado blanco. Enrasar con agua
destilada y agitar. obteni~dose así una suspensión que se conoce
como «Formacin&», a la que se le asigna un valor de 400 unidades
nefelométricas (UNF). Las soluciones (3.3.2) y (3.3.3), asi como la
suspensión (3.3.4), deberán preP."rarse mensUalmente.

3.3.5 a partir de la suspensIón (3.3.4), se preparan por dilución
con (3.3.1) los distintos patrones, siendo el intervalo más apropiado
el de Oa 40 UNF.

Los patrones deberán prepararse cada semana.
3.4 Procedimiento.
un: medidas ~ realizarán cobre la muestra de SSWl libre cie las

partículas gruesas, que sedimentan rápidamente. Se procederá
según las instrucciones del fabricante del aparato, procurando que
los tubos portamuestras no contengan burbujas de aire adheridas a
las paredes, leyendo los valores bien directamente o a partir de la
curva de calibrado.

Si los valores de turbidez pasasen de 40 UNF, es preferible
preparar patrones que alcancen ese nivel a realizar dilución, ya que
son menores los errores de medida en el primer caso. Si fuese
necesaria la dilución. es conveniente hacerla con la misma agua
filtrada por filtro de 0,2" m, pues la dilución con agua destilada
ll'!~- prl;!~-IKif .l/! .eOO!l!CÍó:}· dll-~!g:ma§· p¡¡.rtí€:Jlll!¡..'ill'iar.oo·d
resultado.

3.5 Expresión de los resultados.
Los resultados se expresarán en unidades nefelométricas de

«Formacina» (UNF).

Limites de color

l· 50 mg de platino/litro (unidades) .
51 • lOO mg de platino/litro lunidades) .

101 ·250 ms de platino/litro unidades) .
251·500 mg de platino/litro (unidades) ..

3. Turbidez

Aproximación
huta

1
5

10
20

3.6 R({erencias.

1. Análisis de Aguas Naturales Continentales. Centro de
Estudios HidrOll'áficos. Instituto de Hidrología. 1980.

4. pH
4.1 Principio.

Medida del POtencial eléctrico que se crea en la membrana de
un electrodo de vidrio, que es funcIón de la actividad de los iones
hidrógeno a ambos lados de la membrana.

4.2 Material y aparatos.
4.2.1 pH·metro.
4.2.2 Agitador.
4.2.3 Material de vidrio.

4.3 ReactiVO!.

4.3.1 Solución palrón de flaIato ácido de ~tao (c:.H.CzO<llK>
0,05 M. Secar la sal durante dos horas a 110 C. Disolver 10,21 g
d~ la.sa1 en aaua <¡estilada y diluir a 1.000 mi. Como conservador,
1I!'adir a la soluCIón patrón I mi de cloroformo o un cristal de
tunol. Esta Solución tiene un pH de 4,00 en el intervalo de
temperatura de 15 a 30 OC.

4.3.2 Solución patrón de fosfato monollOlásico (ICHzPO,)
0,025 M Yfosfato disódico (NazHPO,) 0,025 M. Secar las dos sales
d.urante dos horas a 110 OC. Disolver 3,44 g de fosfato monopotá
SICO y 3,55 S de fosfato disódico en aaua destilada y diluir a 1.000
mI. Como conservador, añadir 1 m.l de cloroformo o un cristal de
timol.

Esta solnción tiene un pH de 6,90 a 15 OC; de 6,8S a 20'C de
6,S6 a 25 'C y de 6,8S a 3O'C. '

4.3.3 Solución patrón de bórax ,(NazB,O,. IOH,O 0,01 M.
Disolver 3,81 I de l8 sal en agua hasta 1.000 mL El pH de esta
solución es de 9,22 a 20 'c.

4.4 Procedj,niento.
4.4.1 Calibrado del pH·metro.
En vaso de precipitados, colocar un volumen adecuado de la

solución patrón de fosfatos (4.3.2~ Introducir en ella los electrodos
y agitar durante un minuto, procediendo a la lectura llllSados otros
dos minutos. El valor del pll obtenido deberá ser el indicado en
(4.3.2) entre 15 y 30 'C, corrigiéndose en caso necesario, de acuerdo
con las instrucciones particulares del aparato utilizado.

A continuación, y después de convenientemente enjuagados con
agua destilada, sumergir los electrodos en la solución patrón (4.3.1).
SI el valor del pH obtenido no corresponde al teórico de la
solución, corresirlo como en el caso uterior.

4.4.2 Determinación.
Calibrado el aparato sepln (4.4.1), medir el pH de las mueotras

operando i¡uaI Que para Iaa solucionea patrón. Las muestras
deberán estar a una temperatura 10 más próximo posible a aquella
en que se calibró el pH-metro.

Si en alguna muestra el pH alcanza un valor superior a 8,30,
deberá re¡>etirse la determinación, previo calibrado del pH·metro
con sol11C1óo patrón de hóras (4.3.3~

4.5 Expresión tk Jos resultad"..

En unidades de pH con precisión de 0.1 a la temperatura en que
se efectuó la medida.

4.6 Rej'erencUu.

1. Análisis de Aguas Naturales Continentales. Centro de
Estudios Hidrográficos. Instituto de Hidrologia. 1980.

5. Residuo seco a 110 ·C
5.1 Principio.
Se considera residuo seco al pe!tO de la!ll: s,u!II:bnri:ul. "ólid,:¡o¡:

desecadas obtenidas por evaporación de un volumen de agua
previamente filtrada a través de una membrana de 0,45 micróme
tros.

5.2 Material y aparatos.
5.2.1 Cápsula de platino, porcelana y tellón.
5.2.2 Baño de aaua.
5.2.3 Estufa de desecación resulable a 110 oc.
5.3 Procedimiento.

T!iUia-"ClilJ1ulrJlll!viamel1~~a:'tj()''e:'~v1li>otiit"'eri
bafio de agua hasta sequedad un volumen adecuado de muestra
exactamente medido de tal forma que se obtenga un residuo cuyo
peso no sea inferior a 50 mg. A continuación desecar el residuo e
la estufa a 110 ·C durante veinticuatro horas. Dejar enfriar en '
desecador y pesar.
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7. Cloruros

5.4 Calculas.

6. Condncth1dad eléctrlca

. . 1000
R"lduo seco en ms/litro - (P' - p) -

V

Siendo:
P - Peso, en mil. del precipitado de sulfato de bario.
V - Volumen, en mI, de la muestra.

8.6 Rqerencias.
1. Análisis de A¡uas Naturales Continentales. Centro de

Estudios HidrollTáficos. Instituto de Hidrología. 1980.

0,4115' P
Sulfatos en mgflitro - x 1000

V

8.1 Principio.
Precipitación del anión sulfato al estado de sulfato de bario,

mediante la adición de cloruro de bario en medio de ácido y
posterior determinación JlT&virnétrica.

8.2 Materia) y aparatos.
8.2.1 Crisol de platino o porcelana.
8.2.2 Horno capaz de alcanzar una temperatura de 1000 ·C.

8.3 Reactivos.
8.3.1 Solución de cloruro de bario al 10 por 100 (P/v).
8.3.2 Solución de ácido clorbldrico al lO por 100 (v/v).
8.3.3 Solución de nitrato de plata, aproJimadamente O.iN.

8.4 Procedimiento.
Tomar, en vaso de 500 mi, de 100 a 250 mi de agua, según el

contenido previsible de sulfatos, completándolo a 250 mi si es
necesario. Añadir 10 mi de ácido clorhídrico (8.3.2). Filtrar por
membrana de 0,45 m. Uevar el liquido a ebullietón y agregar, poco
a poco y agitando, 10 mi de solución caliente de cloruro de bario.
Mantener en ebullición durante unos cinco minutos. Pasar abado
de vapor y mantener en digestión durante unas tres horas. Dejar
enfriar y filtrar por papel de poro fino y de cenizas conocidas,
recogiendo el precipitado. Lavar con agua destilada caliente basta
que las aguas de lavado no acusen reacción de cloruros con la
solución de nitrato de plata. Colocar el papel de filtro con el
precipitado en un crisol de porcelana o platino. previaJ1?ente
tarado, incinerar procurando que no se inflame el papel y ca1cmzar
posteriormente a 800 oC durante una hora. Dejar enfriar en un
desecador y pesar.

85 Calculo.

O,IN, 80ta a gota, basta que se forme un precipitado rojo
permanente.

Filtrar y diluir hasta lOO mi.

7.4 Procedimiento.
Uevar la muestra a pH 7 Y añadir unas gotas de la solución

(7.3.2). Valorar, agitaodo enér¡icamente, con el reactivo (7.3.1),
basta que aparezca el primer color pardo-rojizo permanente.

Hacer un ensayo en blanco.

7.5 CaIculos.
. 3 5 000 V-YOOoruros en mgflitro - ,5 X I ~

Siendo:
V _ Volumen, en mi, de la solución de nitrato de plata (7.3.1),

utilizados en la valoración de la solución problema.
V' - Volumen, en m~ de la solución de nitrato de plata (7.3.1),

utilizados en la valoración en blanco.
V" - Volumen. en mi, de la muestra.

7.6 Referencias.
\. Análisis de Aluas Natural.. Continentales. Centro de

Estudios HidrollTáficos. Instituto de Hidrología. 1980.

8. Sulfatos

9.1 Principio.

Determinación por volumetría complexométrica con EDTA a
pH 12-13 en presencia de ácido calconcarboxílico como indicador.

9.2 Material y aparatos.
El de uso corriente en técnicas volumétricas.

9.3 Reactivos.

9.3.1 Solución de EDTA 0,01 M. Disolver 3,723 g de la sal
disódica dihidratada del ácido etilendiaminotetraacético y diluir a
un litro con agua destilada.

9. Calcio

13,44
66,46

132,20
644,80

1271,00
2488,00
5996,00

11600,00
22320,00

Conductividad eléctrica lIS/cm

10-4
5 X 10-4

10-3
S X 10-3

10-2
2 X 10-2
S X 10-2

10-1
2 X 10-1

Concentración

7.1 Principio.

Precipitación de los aniones cloruros por adición de una
solución valorada de nitrato de plata en presencia de un indicador.

7.2 Material y aparatos.
Material de uso corriente en el laboratorio.

7.3 Reactivos.
7.3.1 Solución de nitrato de plata O,IN valorada frente a

cloruro de sodio. Disolver 16,99 g de nitrato de plata en agua y
diluir basta un litro.

Almacenar la solución en un frasco color topacio para prote
gerla de la luz.

7.3.2 Solución al 5 por 100 de CTomato de potasio. Disolver 5
g de cromato de potasio en 50 mi de agua y añadir nitrato de plata

6.4 Calibrado.
Vorificar periódicamente la constante de la célula de medida,

siguiendo las instrucciones del fabricante utilizando los reactivos
(6.3.1).

6.5 Procedimiento.
Medir la conductividad de la mu..tra a 20 'C + 1 'c.
6.6 Expresión de los resultados.
La conductividad se expresa en I'S/cm a 20 'c.
6.7 Rqerencias.
\. Análisis de Aluas Naturales Continentales. Centro de

Estudios Hidrográficos. Instituto de Hidrología. 1980.

6.1 Principio.

Mediante un puente de Wheatstone y una célula de conductivi
dad apropiada se determina la conductividad eléctrica por comP!'
ración, a la misma temperatura de la muestra y de una solUCIón
valorada de cloruro de potasio, refiriendo el resultado a 20 ·C.

6.2 Material y aparatos.
6.2.1 Conductimetro.
6.2.2 Célula de conductividad ..peclfica.
6.2.3 Termómetro de Oa 50 OC graduado en 0,1 OC.
6.2.4 Equipo termostático capaz de mantener una temperatura

constante de 20 'c.
6.3 Reactivos.
6.3.1 Solución patrón de cloruro de potasio 0,01 M.
Esta solución tiene conductividad de 1271 I'5/cm a 20 'c. De

la siguiente tabla pueden elegirse otras soluciones patrones:

Conductividad eléctrica de solucion.. de cloruro de potasio a 20 'C

siendo:
p - Peso, en mI. de la cápsula vaela.
p'- Peso, en mil. de la cápsula conteniendo el residuo.
V- Volumen, en mi, del a¡ua evaporada.

5.5 Rqerencias.
\. Análisis de Aloas Natural.. Continental... Centro de

Estudios Hidrográficos. Instituto de HidrollTafia. 1980.
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9.3.2 Solución de hidróxido de sodio IN.
9.3.3 Indicador sólido que se obtiene mezclando y pulveri

zando en mortero 400 mg de ácido calconcarboxl1ico y 100 I de
cloruro de sodio.

9.4 Procedimiento.
A SO mi de muestra se añaden 2 mi de solución (9.3.2) o un

volumen suficiente para tener un pH de 12-13 y una punta de
espátula de (9.3.3) y se valora con solución (9.3.1) hasta vinije de
rosa asalmonado a azul turquesa.

Si la muestra original presenta una alcalinidad- superior a 300
rng de carbonato de calcio ~r litro se deberá añadir a una muestra
de SO mi la misma canudad de ácido que el empleado en la
determinación de la alcalinidad más I mi. Hervir durante tres
minutos.

9.S Cdlcu/os.
El contenido en calcio, expresado en ma/litro. vendrá dado por

la siguiente fórmula:
mI Ca/litro - 8,016 V

Siendo:

V - Volumen, en mi, de EDTA 0,01 M (9.3.1) consumidos.

10. Magnesio

10.1 Principio.
Determinación por volumetria complexométrica con EDTA a

pH 10 Yen presencia de negro de eriocromo T como indicador.
Si existe calcio en la muestra, este i6n reacciona con el EDTA

de manera identica al magnesio; por consiguiente, para el cálculo
de la concentración de magnesio debe deducirse del volumen de
reactivo consumido el correspondiente al calcio, determinado
según el método 9.

10.2 Material y aparatos.
El de uso corriente en técnicas volumétricas.

10.3 Reactivos.
10.3.1 Solución de EDTA 0,01 M. Disolver 3,723 gramos de

la sal disódica dihidratada del ácido etilendiaminotetraacético y
diluir a un litro con agua destilada.

10.3.2 Solución reguladora de pH lO. Disolver 67,S gramos de
cloruro de amonio en 570 mililitros de amoníaco concentrado;
añadir cinco gramos de sal magnésica del ácido etilendiaminote
traacético y enrasar a un litro.

10.3.3 Indicador negro de eriocromo T. Disolver 0,2 gramos
del indicador en IS mi de trietanolamina y cinco mi de alcohol
etílico absoluto. Esta solución es estable unos seis meses.

10.4 Procedimiento.
A SO mi de la muestra se añade dos mi de solución reguladora

(10.3.2) y dos o tres sotas de indicador (10.3.3) y se valora con
EDTA 0,01 M (10.3.1) hasta que el color rojo vira a color azul

10.5 Cd/cu/os.
El contenido de magnesio expresado en mg por litro vendrá

dado por la siguiente fórmula:

mg MBflitro - (V' - V) 4,864

Siendo:
V - Volumen, en mi, de EDTA 0,01 M consumidos en la

valoración del calcio según método 9.
V' - Volumen, en mi, de EDTA 0,01 M consumidos en (10.4).

11. Dureza

A los efectos de esta reglamentación se entiende por dureza total
la suma de las concentraciones de calcio y magnesio obtenidas
según los métodos oficiales y expresadas en miligramos de caJ'bo..
nato de calcio por litro.

12. Cadmio

12.1 Principio.
Determinación por espectrofotometrfa de absorción atómica en

cámara de grafito a una longitud de onda de 228,8 nm.

12.2 Material y aparatos.
12.2.1 Espectrofotómetro de absorción atómica con cámara de

grafito.

12.2.2 Material de vidrio previamente lavado con ácido
nítrico al 10 por 100 (v/v) en agua destilada y aclarado posterior
mente con agua destilada.

12.2.3 Micropipetas con terminales de plástico desechable.

12.3 Reactivos.
12.3.1 Agua ultrapura.
12.3.2 Acido clorhídrico ultrapuro (d - 1,19).
12.3.3 Acido nítrico ultrapuro (d - I,SI).
12.3.4 Solución de cadmio de un gramo por litro.
Disolver 1,000 gramos de cadmio en ácido clorhídrico 1:1 (VfV)

(12.3.2), diluir a un litro con agua ultrapura. Conservada en
frigorífico. es estable unos seis meses.

12.4 Procedimiento.
12.4.1 Obtención de la curva de calibrado.
Preparar a partir de la solución patrón por diluciones sucesivas

con 1 por 100 de ácido nítrico, una serie de patrones conteniendo
desde 0,1 a SO microgramos de cadmio por litro.

Preparar un blanco de agua ultrapura conteniendo la misma
cantidad de ácido que muestras y patrones.

Medir las absorbancias a 228,8 nm.

12.4.2 Determinación.
Medir la absorbancia de la muestra conteniendo la misma

concentración de ácido que los patrones y blanco empleados para
obtener la curva de calibrado.

12.S Cd/cu/o.
El contenido en cadmio se calcula a partir de la curva de

calibrado obtenida de la representación gráfica de las absorhancias
frente a las concentraciones respectivas.

Expresar el resultado en I'g de cadmio por litro.

13(0) A1umiDlo

13(0).1 Principio

Las soluciones diluidas de aluminío a pH 6,0, forman con
eriocromocianina R un complejo de color variable del rojo al
violeta, que se lee a S3S nm. La Intensidad del color es funcion de
la concentración del aluminio y s¡BU" la Ley Lambert-Beer en el
intervalo O,OS a 0,2 mI de alumimo por litro.

13(0).2 Material Y aparatos
13(0).2.1 Espectrofotómetro con paso de luz de I cm o mayor.
13(0).2.2 Material de laboratorio, que debe lavarse con ácido

clorhídrico diluido y enjuagarse con agua destilada.

13(0).3 Reactivos

13(0).3.1 Solución patrón concentrada de aluminio: Disolver
SOO mg de aluminio melálico (R.A.) en 10 mi de ácido clorhídrico
concentrado, calentado suavemente. Completar a un litro con agua
destilada.

También puede prepararse disolviendo 8,792 I de sulfato de
aluminio y potasio dodeeahidrato [AIK(SO.12. 12H,O] en agua
destilada y completar a un litro.

13(0).3.2 Solución patrón de aluminio: Diluir 100,0 mi de
cualquiera de las soluciones anteriores hasta un litro.

I ml- O,OSDlf de Al. Se preparará diariamente.
13(0).3.3 Actdo sul1iírico 6N y 0,02N.
l3(a).3.4 Acido ascórbico all por 100 en agua, de preparación

diaria.
13(a).3.S Solución tampón: Disolver 136 g de acetato de sodio

trihidrato en SOO mi de agua destilada, añadir 40 mi de ácido
acético N y completar a 1 litro con agua destilada.

13(0).3.6 Solución concentrada de eriocromocianína R: Disol
ver 300 mI de reactivo en SO mi de agua destilada. Se ajusta el pH
a 2,9 empleando ácido acético al SO por 100 y se completa el
volumen a lOO mi con agua destilada. Esta solución es estable
durante un año, conservada en envase de material polimérico.

13(a).3.7 Solución diluida de eriocromocianina R; Diluir lO
mi de la solución anterior [13(0).3.6] hasta 100 mI. Esta solución
tiene período de validez de selS meses.

13(0).3.8 Indicador: Anararliado de metilo al I por lOO en
agua destilada.

13(a).3.9 EDTA O,OIM: Pesar 3,7 g de la sal disódica delácido
etilendiaminotetracético y disolverlos en agua, hasta un litro.

13(0).3.10 Hidróxido de sodio IN y O,IN.

13(a).4 Procedimiento

13(a).4.1 Obtención de la curva de calibrado:

En matraces aforados de SO mi, introducir O, 1,0, 10,0, 20,0 '
2S,0 mi de solución patrón [13(a).3.2J. Añadir 1 mi de ácid,
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llfúrico 0,02 N Y mezclar; agregar I mI de solución de ácido
• scórbico [l3(a).3.4) y mezclar de nuevo. Añadir 10 mi de solución
tampón [13(a).3.5] y S mI de solución diluida de eriocromocianina
R [l3(a).3.7]. Homogenizar y llevar a SO mi con agua destilada.
Efectuar las lecturas pasados entre S y IS minutos en cubeta de
1 cm de paso de luz a 535 am.

13(a).4.2 Valoración de la muestra
l3(a).4.2.1 En ausencia de lIunruros y polifosfatos:

Tomar 25 mI de muestra o una parte alícuota diluida a 25 mi;
añadir unas gotas de indicador [13(a).3.8) y valorar con ácido
sulfúrico 0,02N. Anotar el pISto y desechar la muestra.

A otras dos muestras suniJares, en matraz aforado de SO mI,
añadir la cantidad de sulfúrico 0,02N pstada anteriormente más 1
mI en exceso. A una de estas dos muestras que va a servir como
blanco se le añade I mi de solución EDTA [13(a).3.9] para
complejar el aluntinio.

Adicionar abara a laS dos muestras 1 mi de ácido a8CÓrbico
(13(a).3.4] y 10 mi de solución taml1Ón [13(a).3.5] y mezclar. Por
ii1timo añadir Smi de eriocromocianlna R [13(a).3.71 diluir a SO mi
y homogeneizar. Dejar desarrollar el color durante S minutos y
efectuar la lectura antes de 1S minutos.

13(a).4.2.2 En presencia de lIuoruros o polifosfatos:

Si la muestra contiene fluoruros se determina su concentración
y se añadirá a cada ~trón la cantidad necesaria de lIuoruro para
igualar su concentraClón con la de la muestra. Si contiene polifosfa
tos, colocar 100 mi de muestra en erleameyer de 200 mI y añadir
2 mi de ácido sulfúrico 6N. Calentar sobre placa durante 90
minutos, procurando mantener la solución próxima al punto de
ebullición y el volumen en unos 25 mI. Una vez fría la solución
llevarla a pH 4,3-4,5 con hidróxido de sodio IN, utilizando
potenciómetro. Completar hasta 100 mi con agua destilada, mezo
ciar y usar 25 mi como muestra. Tratar un blanco de la misma
manera, usando 100 mi de agua destilada.

l3(a).S Cálculo
Se calcula por interpolación en la curva de calibrado del valor

obtenido para la muestra.
Se expresa en mg de aluminio/litro.

13(b) A1umiDlo
13(b).1 Principio
Determinación .1">< cspeetrofotometrla de absorción atómica

con cámara de grafito a una longitud de onda de 309,3 nm.

13(b).2 Material y aparatos
I 3(b).2. I Espectrofotómetro de absorción atómica con cámara

de grafito.
13(b).2.2 Material de vidrio previamente lavado con ácido

nítrico al 10 por 100 (v/v) en agua destilada y aclarado posterior
mente con agua destilada.

13(b).2.3 Micropipetas con terminales de material polimérico
desechables.

I3(b). 3 Reactivos
13(b).3.1 Agoa ultrapura.
13(b).3.2 Solución patrón de aluminio conteniendo 1,000 g de

aluminio por litro. Disolver 1,000 g de aluminio en un volumen
minimo de ácido clorhídrico 1:1 (v/v). Diluir I litro con ácido
clorhídrico al 1 por lOO (v/v) en agua destilada.

13(b).3.3 Acido nítrico ultrapuro concentrado.
13(b).3.4 Solución de ácido nltrlco ultrapuro al 0,2 por lOO

(v/v).

13(b).4 Procedimiento

13(b).4.1 Obtención de la curva de calibrado.

Preoarar a~ de la solución patrón, por diluciones sucesivas.
en ácido nítnco 113(b).3.41, una serie de patrones conteniendo
desde 0,02 mg a 6,05 mg de aluminio por litro.

Preparar un blanco de agua ultrapura conteniendo la misma
cantidad de ácido que muestras y patrones.

Medir las absorbancias a 309,3 am.

13(b).4.2 Determinación.

Medir la absorbancia de la muestra conteniendo la misma
concentración de ácido que los patrones y blanco empleados para
obtener la curva de calibrado.

13(b).S Cálculo
El contenido de aluminio se ealcula a partir de la curva de

ealibrado obtenida de la representación gráfica de las absorbancias
frente a las concentraciones respectivas.

Expresar el contenido en miligramos de aluminio por litro.

14. Cinc

14.1 Principio.

Determinación por espectrofotometría de absorción atómica de
llama a una longitud de onda de 213,8 am.

14.2 Material y aparalos.
14.2. r- Espeetrofotómetro de absorción atómica.
14.2.2 Material de laboratorio exenlo de cinc.

14.3 Reactivos.
14.3.1 Solución patrón de cinc. conteniendo un gramo de cinc

por litro. Disolver 1.000 I de cinc en, aproximadamente. 8 mI de
ácido c10rhidrico SN y completar a un litro con agua destilada.

14.4 Procedimienlo.
14.4.1 Obtención de la curva de ealibrado.
Preparar. a partir de la solución patrón. por diluciones sucesi

vas, una serie conteniendo desde 0.1 hasta 2 mi de cinc por litro.
Medir las absorbancias a 213,8 nm, utilizando llama oxidante

de aire~acetileno. representándolas frente a las respectivas contra
centraciones.
14.4.2 Determinacion.

Medir la absorbancia de la muestra en las mismas condiciones
que las empleadas para obtener la curva de calibrado.

14.5 Cálculo.
El contenido de cinc se obtiene a partir de la curva de calibrado

obtenida de la representación gráfica de las absorbancias frente a
las concentraciones respectivas.

Expresar el contenido en microgramos de cinc por litro.

15. Cobre

15.1 Principio.
Determinación por eopectrofotometria de absorción atómica de

llama a una longitud de onda de 324,7 nm.

15.2 Material Y aparatos.
15.2.1 Espeetrofotómetro de absorción atómica.
15.2.2 Material de laboratorio exento de cobre.

15.3 Reacliovos.
15.3.1 Solución patrón de cobre, conteniendo 1,000 g de cobre

por litro. Disolver. calentando con cuidado. en vitrina de gases,
1,000 g de cobre con, aproximadamente, I S mI de ácido clorhídrico
5N, y 4 mi de agua oXJg011ada al 30 por 100 hasta disolución lotal.
Enmar. trasvasar a un matraz aforado y completar hasta un litro
con agua destilada

15.4 Procedimiento.
15.4.1 Obtención de la curva de calibrado.
Preparar, a partir de la solución patrón. por diluciones sucesi·

vas, una serie conteniendo desde 0.1 hasta 5.0 mg de cobre por
litro.

Medir las absorbancias a 324,7 nm, uti1izando llama oxidante
de aire-acetileno, representándolas frente a las respectivas contra
centraciones.

15.4.2 Determinacion.
Medir la absorbancia de la muestra en las mismas condiciones

que las empleadas para obtener la curva de calibrado.

15.5 Cálculo.
El contenido en cobre se obtiene a partir de la curva de

calibrado obtenida de la representación gráfica de las absorbancias
frente a las concentraciones respectivas.

Expresar el contenido en mICTogramos de cobre por litro.

16. Hierro

16.1 Principio.

Detenninación por espectrofotometría de absorción atómica
con cámara de grafito a una longitud de onda de 248.3 nm.

16.2 Material y aparatos.

16.2.1 Espectrofotómetro de absorción atómica con cámara de
grafito.
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16.2.2 Material de vidrio, previamente lavado con ác.ido
mtrico al 25 por 100 (v/v), en agua destilada y aclarado postenor-
mente con agua de~tilada.. .

16.2.3 Microplpetas con termmales de plástico desechables.

16.3 Reactivos.
16.3.1 Agua ultrapura.
16.3.2 Acido nilnCO ultrapuro (d - 1,51).
16.3.3 Acido nítrico ultrapuro al 0,2 por lOO (v/v).
16.3.4 Solución patrón de hierro, conteniendo 1,000 S .de

hierro por litro. Disolver 1,000 Sde hierro en SO mi de ácido nllnco
1: I (v/v) y diluir hasta un litro con agua destilada.

16.4 Procedimiento.
16.4.1 Obtención de la curva de calibrado.
Preparar, a partir de la solución patrón, por diluciones sucesi

vas, en ácido nltrico al 0,2 por 10.0, una ",<rie de patrones
conteniendo desde 20 us a 50 ug de hierro por Ii!"" .

Preparar un blanco de agua ultrapura contemendo la mls~
cantidad de ácido que muestras y patrones. Medir las absorbanClllS
a 248,3 nm.

16.4.2 Determinacion.
Medir la absorbancia de la muestra, conteniendo la misma

concentración de ácido que los patrones y blanco empleados para
obtener la curva de calibrado.

16.S Calculo.
El contenido de hierro se calcula a partir de la curva de

calibrado, obtenida de la representación gráfica de las absorbancias
frente a las concentraciones respectivas.

Expresar el contenido en mlcrogramos de hierro por litro.

17.~
17.1 Principio.
Determinación por espectrofotometria de absorción atómica

con cámara de grafito a una longitud de onda de 279,5 nm.

17.2 Material y apararos.
17.2.1 Espectrofotómetro de absorción atómica con cámara de

grafito.
17.2.2 Material de vidrio, previamente lavado con ácido

nltrico al 10 por lOO (v/v) en asua destilada, y aclarado posterior
mente con agua destilada.

17.2.3 Micropipetas con terminales de plástico desechables.

17.3 Reactivos.
17.3.1 Agua ultrapura.
17.3.2 Acido nílnco ultrapuro (d -1,51).
17.3.3 Acido nítrico u1trapuro al 0,2 por 100 (v/v).
17.3.4 Acido clorhídrico al1 por 100.
17.3.S Solución patrón de manganeso, conteniendo 1,000 S de

manganeso por litro.
Disolver 1,000 g de manpneso, en un volumen mínimo de

ácido nítrico 1: I (v/v), y diluir con ácido clorhídrico al 1 por lOO
(v/v), hasta un litro.

17.4 Procedimiento.
17.4.1 Obtención de la curva de calibrado.
Preparar, a partir de la solución patrón, por disoluciones

sucesivas en ácido nitrico al 0,2 por 100, una serie de patrones
conteniendo desde 10 microgramos a 20 microgramos de manga
neso por litro.

Preparar un blanco de agua ultrapura, conteniendo la misma
cantidad de ácido de muestras y patrones. Medir la absorbancia
a 279,5 nm.

17.4.2 Determinación.
Medir la absorbancia de la muestra, conteniendo la misma

concentración de ácido que los patrones y blanco empleados para
obtener la curva de calibrado.

17.S Cdlculo.
El contenido de manganeso se calcula a partir de la curva de

calibrado obtenida de la representación gráfica de las absorhancias
frente a las concentraciones respectivas.

Expresar el contenido en microgramos de manganeso por litro.

18. Nitratos

(Método por ultravioleta)
18.1 Principio.
Absorción de la radiación ultravioleta por el ión nitrato.

18.2 Material y aparatos.
18.2.1 Espectrofotómetro apto para lecturas a 220 y 275 nm.
18.2.2 Matraz aforado de 50 mi.
18.2.3 Pipeta graduada de 25 mI.

18.3 Reactivos.
IS.3.1 Agua ultrapura para preparación de reactivos.
18.3.2 Solución patrón de nitrato. Disolver 0,7218 S de nitrato

potásico en agua y diluir a un litro. Esta solución contiene 100 loS
de N por litro (solución A).

Diluir 100 mi de la solución A a 1000 mI con agua, 1 mI
contiene lO microgramos de N o 44,3 microgramos de NOj.

18.3.3 Solución de ácido clorhídrico IN.
18.3.4 Suspensión de hidróxido de aluminio. Disolver 125 S

de alumbre de potasio [KAI (SO'>2. 12H20) en un litro de agua.
Calentar a 60" C y añadir S5 mI de amoniaco concentrado,
lentamente y con I181tación. Después de dejar la mezcla en reposo
por espacio de una hora llevarla a un vaso de dos htros y lavar el
preciPItado por sucesivas adiciones y decantaciones con ...... ~asta
eliminación de los iODes cloruro, DltratO, nitrito y amomo. fmal
mente, después de la sedimentación, decanw: tanto liquido como
sea posible, reservando solamente la suspensión concentrada.

18.4 Procedimiento.
18.4.1 Preparación de la muestra. Si ésta presenta turbidez o

color, añadir 4 mI de la suspensión de hidróxico aluminico a cada
lOO mI de muestra en un erlenmeyer. Agitar y dejar sedimentar
durante cinco minutos. Pasar a través de un filtro de membrana de
O,4S micrometros previamente lavado con 200 mI de agua ultra-

pU1 SO mI de la muestra clarificada, añadir 1 mi de solución de
ácido clorhídrico IN Yagitar.

18.4.2 ConstruCCIón de la curva Jll1trón. Tomar partes alicuo
tas de (18.3.2.) y someterlas al procedimiento descrito en (18.4.3.).
La COncentraciÓD estará comprendida entre Oy 30 m¡¡fIitro de NOJ,

18.4.3 Determinación. Leer en el espeetrofotómetro las absor
hancias a 220 nm y a 275 nm. El valor cero de absorbancia ~ 100
de transmitancia se obtiene con agua ultrapura sometida al Inlsmo
procedimiento.

18.5 Calculas.
Restar ~ lectura a 275 nm multiplicada por dos de la lectura a

220 nm para obtener la absorbancia debida al ión nitrato.
Calcular el contenido en nitratos mediante comparación con la

correspondiente curva patrón, teniendo en cuenta el factor de
dilución.

18.6 Rtiferencias.
1. Standard Methads (APHA. AWWA y WPCF) 15' Edición.

19. Nib'itos

19.1 Principio.
Reacción con el ácido sulfanilico y posterior medida espectrofo-

tométrica del color desarrollado.

19.2 Material y apararos.
19.2.1 Espectrofotómetro que permita lecturas a 425 nm.

19.3 Reactivos.
19.3.1 Reactivo de Zambel1i. Diluir 260 mI de ácido clorhí

drico concentrado con 500 mI de agua ultrapura. Añadir 5,0 S de
ácido suifanílico y 7,S g de fenol, calentando suavemente h~ta
disolución. Dejar enfriar y agregar 135 g de cloruro amómco.
Cuando todo está disuelto completar hasta 1 litro con agua
ultrapura.

19.3.2 Amoniaco concentrado.
19.3.3 Solución patrón concentrada de nitritos. A partir. de

nitrito de sodio preparar una solución que contenga 100 ma de ..ón
nitrito en 1 litro. Esta solución se conserva hasta un mes aft8dién·
dole l mI de cloroformo y manteniéndola en refigerador.

19.3.4 Agua ultrapura.

19.4 Procedimiento.
19.4.1 Curva patrón. Preparar soluciones comprendidas entre

O,OS y 0,20 mllflitro de N02 a partir de (19.3.3) mediante diluciones
llevadas a SO mI con agua ultrapura sometida a idéntico trata
miento que la muestra.

19.4.2 Tomar 50 mI de la muestra en un vaso y añadir
mediante pipeta 2 mI del reactivo (19.3.1), mezclar bien y esperar
durante diez minutos. A continuación añadir con pipeta 2 mI de
(19.3.2). Homogeneizar el conjunto y esperar cinco f!linutos. Ueva
la solución al espectrofotómetro y leer la absorbaDC1& a 425 nm e
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2O(a)ABHúo

beta de 1 cm de paso de luz. El color es estable veinticuatro
¡ra!'. .

19.5 Calculo.
Partiendo de los valores de absorbencia obtenidos, bailar,

mediante la curva patrón, la concentración de i6n nitrito en la
muestra.

20(a).1 Principio.
Determinación por electrodo esped1ico del tipo 4ISensible a UD

gas»s. basa en medir la modificaciÓD que experimenta el pH de una
solución interna del electrodo, provocada al difundirse amoniaco,
a través de una membraDa permeable al ps hecha de un material
poroso hidrófobo.

Como el electrodo mide concentIación de NH, es necesario que
todo el ión NH4 se convierta en gas amoniaco, para lo cual es
imprescindible que el pH de la solución se encuentre en un valor
de 11 o superior.

El método es de aJ?licaci6n para concentraciones comprendidas
entre 0,01 y 0,6 ma/lílrO, expR&adas en ión amonin.

20(a).2 Materilll y apartllos.
20(a).2.1 Medidor digital para electrodos selectivos.
20(a).2.2 Electrodo selectivo o de amooiaco.
20(a).2.3 Soporte para mantener el electrodo formando un

ángulo de 20· con la vertical.
20(a).2.4 Agitador magnético.
20(a).2.5 Material de uso corriente en el laboratorio.

20(a).3 Reactivos.
20(a).3.1 Solución patrón concentrada de cloruro amónico de

1.000 mgjliltro de ión amonio. Pesar 0,297 g de cloruro amó
nico p. a., disolver en agua exenta de ión amonio y aforar a 100!Jl1.

20(a).3.2 Solución de cloruro amónico de 100 mg/litro de Ión
amonio, obtenida por dilución de la anterior.

20(a).3.3 Solución de hidróxido sódico ION.
20(a1.3.4 Solución tampón de pH-4, con adición de cloruros,

de tal manera que resulte una concentración de este i6n O.IN.

20(a).4 Procedimiento.
20(a).4.1 Conservación de la muestra. Si ésta no va a ser

analizada inmediatamente, se la debe acidificar a pH 6 aproxima
damente con ácido clorhídrico IN.

20(a).4.2 El electrodo se conservará sumergido en una solu
ción de doruro de 1 por 100. Antes de su uso se introducirá unos
diez minutos en la solución 2O(a).3.4.

2O(a).4.3 Comprobación del funcionamiento correcto del elee
trodo. Se trata de determinar la pendiente de la ecuación de Nen!,
definida como el cambio de potencia! observado cuando la
cODct>ntración cambia con un factor 10.

Poner 100 mi de lIIUIl exenta de amoniaco, añadir I mi de
solución 2O(a).3.3.

Introducir el electrodo, a¡itando continuamente.
Añadir I mi de solución 2O(a)3.1. Dejar que se estabilice y

medir el potencial.
Añadir lO mI de la misma solución 20(a).3.1. Dejar que se

estabilice y medir el potencial
El estado del electrodo es satisfactorio si la diferencia entre

ambas lecturas es 56 ± 2 mV a 20· C.
20(a).4.4 Curva de calibrado. En nn vaso poner 1 litro de agua

exenta de amooiaco. Añadir 10 mI de solución 2ll!.ap.3. Agitando,
sumergIr el electrodo y cuando la lectura se estabilice, ir añadiendo
sucesivamente volúmenes de solución 20(a).3.2, se¡ún la siguiente
tabla.

2O(b).Procedimiento.
Introducir 100 mi de lIIUIl problema en un erlenmeyer de 250

mi; añadir I mi de IOlución sulfato de cinc, agitar y agregar 0,4-0,5
mi de hidróxido de sodio 6N para obtener UD pH de 10,5
aproximadamente. Ociar ~sar la muestra tratada para que
sedimente el precipitado, debIendo quedar el líquido sobrenadante
incoloro Yo trans\,&",nte.

Centnfugar SI es necesario.
Tomar SO mI del líquido sobrenadante o una porción alícuota

del mismo, diluida a SO mI, si el contenido de amoniaco es elevado;
agregar dos gotas de solución 12O(b).3.6] para evitar la precipitación
de los iones calcio y magnesIO presentes, agitando bien. Añadir I
ml de reactivo Nessler y homo~izar. Esperar diez minutos y leer
en el espectrofotómetro la mtensidad del color desarrollado
a 410 nm.

2O(b) AmoDlo
(Método Colorim~uico)

2O(b).1 Principio.

FonnaciÓD de no complejo amarilk>-pardJ'es7r~[f~ quese obtiene cuando oc m<Zc1a el n:activo de (12 2 con
una solución 8alOI& (X)Oteniendo ión amonio. La . . color
es función del ión amonio presente, y se determina por ooIorimetria.

2O(b).2 Material.
20(b).2.1 Material de uso corriente en el laboratorio.
20(b).22 Espectrofotómetro que permita lecturas a 410 nm y

paao de luz de 1 cm o mayor.
20(b).2.3 Equipo de destilación. necesario si se emplea la

técnica de deslilación previa, y 'lue consta de UD matraz de I litro
de capacidad, conectado a un retri¡erante vertical dispuesto direc
lamente en el recipiente receptor. Todo el equipo deberá ser de
vidrio pirex o similar.

2O(b).3 lUactivos.
2O(b).3.1 Reactivo Nessler. Disolver lOO g de ioduro mercú

rico ahnidro y 70 g de ioduro potásico anhidro en un pequeño
volumen de agua exenta de amoniaco; agregar esta disolución
lentamente con agitación, a una solución fría de 160 g de hidróxido
de sodio en 500 mi de agua exenta de amoniaco, diluy~ndose el
conjunto hasta 1 litro con la misma agua.

El reactivo debe producir el color característico con O, I mg de
ión amonio/I litro, dentro de los diez minutos siguientes a su
adición, y no debe producir un precipitado con pequeñas cantida
des de amoniaco en un intervalo de tiempo de dos horas.

2O(b).3.2 Solución patrón de ión amonio. Disolver 2,969 , de
cloruro amónico anhidro en agua destilada exenta de amOnIaco
hasta I litro. I mi de esta solución equivale a I mg de ión amonio.

2O(b).3.3 Solución patrón de Dltrógeno amoniacal. Diluir 10
mi de la: solución madre hasta 1 litro con agua exenta de amoniaco.
1 mi de esta solución equivale a 0,01 mg de ión amonio.

20(b).3.4 Solución de hidróxido de sodio 6N (240 g de
hidróxido de sodio en lIIUIl destilada hasta I litro).

2O(b).3.5 Solución de sulfato de cinc al lO por 100.
2O(b).3.6 Solución de tartrato sódico potásico. Disolver 50 g

de tartrato sódico potásico. 4H20 en lOO mi de agua exenta de
amoniaco.

La curva debe hacerse diariamente.
20(a).4.S Medida de la muestra. Los patrones y las muestras

deben estar a la misma temperatura. Colocar el electrodo en
20(a).3.4 durante unos minutos. Lavar e introducir el electrodo en
50 mi de muestra, agitando continuamente. Añadir 0,5 mi de
IOlución 20(a).3.3, y esperar a que la lectura se estabilice.

2O(a).5 calculas.
La concentración de ión amonio se obtiene por interpolación en

la curva de calibrado.

Cooc._
de ión amonioVolumen

0,1 mi
0,1 mi
0,2 mi
0,2 mi
0,4 mi
2,0 mi
2,0 mi

0,01
0,02
0,04
0,06
0,10
0,30
0,50

2O(b).7 CáJcuJos.
Se realiza a partir de la curva de cahbrado obtenida por lecturas

en el espectrofotómetro de las soluciones patrón sometidas a
idéntico tratamiento que la muestra.

El resultado se expresa en ma de ión amonio por lítro.

21. OxldabUldad

Tomar las lecturas de potencial después de cada adición,
esperando el tiempo necesano para que se estabilice.

Representar potenciales frente a concentraciones en papel
semilogaritmico.

21.1 Principio.
Valoración de las sustancias presentes en el agua, oxidables por

el permanganato de potasio. efectuada en condiciones normallZa·
das.
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21.2 Material y aparatos.
21.2.1 El de uso normal en técnicas volumétricas.
21.2.2 Matraces erlenmeyer de 300 mi, que se usarán exclusi

vamente para esta detenninación. Se preparan poniendo en cada
uno de ellos unos 100 mi de agua ultrapura, 1 - 2 g de piedra
pómez, procediendo exactamente como en Una determinación de
oxidabihdad; se vierte el contenido y sin lavarlos, estarán a punto
para iniciar el análisis.

21.3 Reactivos.

21.3.1 Agua ultrapura, para la prepatación de todos los
reactivos.

21.3.2 Solución del ácido sulfiírico al 25 por 100 (V(V).
21.3.3 Solución de ácido oxálico O,IN.
21.3.4 Solución de ácido oxálico O,OIN preparada en el

momento de su uso, a partir de la solución O,IN (21.3.3).
21.3.5 Solución O,OIN de permanganato potásico.
Se deberá determinar su factor (F) en el momento de su empleo,

con la solución de ácido oxálico (21.3.4).
21.3.6 Piedra pómez calcinada.

21.4 Procedimiento.

En un matraz erlenmeyer (21.2.2) debidamente preparado poner
100 mi de mueslra, añadir S mi de ácido sulfiírico (21.3.2) y de 1
a 2 g de piedra pómez (21.3.6) y se calienta hasta ebullición. A la
solución hirviente se le añaden 10 mi de permanganato (21.3.5) y
se mantiene en ebullición suave diez minutos.

Si la muestra contiene sulfuros y/o nitritos se eliminan hir·
viendo unos diez quince minutos antes de la adición de pennanga.
nato; el agua evaporada se sustituye por agua ultrapura antes de
continuar el ensayo. Pasados los diez minutos se añaden 10 mi de
ácido oxálico (21.3.4) y se continúa la ebullición hasta transparen
cia completa.

Se valora con permanganato hasta coloración rosada persis-
tente.

21.5 Cálculos.
La oxidabilidad se expresa en mg de oxígeno consumido por

litro de agua y viene dada por:

(10 + V) F - 10 x 0,8
Siendo:

F - Factor del permanganato.
V - Volumen, en mi, de permanganato de potasio gastado en la
valoración.

22. Fósforo total

22.1 Principio.
Reacción en solución diluida de los onofosfatos con vanado-

molibdato de amonio en medio ácido y posterior medida del color
amarillo desarrollado. Este método es aplicable a cantidades
superior a 200 Mg de fósforo por litro.

22.2 Material y aparatos.
22.2.1 Sistema de digestión.-Sistema calentado por gas o

eléctricamente provisto de campana extractora de humos. Son
apropiados los utilizados para dIgestión microkjeldahl.

222.2 Frasco microl\ieldahl.
22.2.3 Espeetrofotómetro capaz de efectuar lecturas de 400 a

490 nm.
22.2.4 Aparato de filtración y papel de filtro Whatman

número 420 o equivalente.

22.3 Reactivos.
22.3.1 Solución acuosa de fenolftaleina.
22.3.2 Solución de hidróxido de sodio 1N.
22.3.3 Carbón activo exento de fósforo. Lavado con agua

destilada para eliminar las particulas finas.
22.3.4 Reactivo vanadato-molibdato.

Solución A: Disolver 25 g de molibdato amónico tetrahidrato
[(NH4),Mo,024. 4H20] en 300 mi de agua destilada.

Solución B: Disolver 1,25 g de metavanadato amónioo (VÜJNH4),
por calentamiento a ebullición en 300 mi de agua destilada.

Enfriar y adicionar 330 ml de ácido clorhídrico concentrado.
Enfriar la solución D a la temperatura del laboratorio. verter la

solución A en la solución D, mezclar y diluir a 1 litro.

22.3.5 Solución patrón de fósforo. Disolver en agua destilada
219,5 mgde fosfato monopotásico anhidro y diluir a 1000 ml; I mi
de esta solución contiene SO Mg de fósforo.

22.3.6 Acido nitrico concentrado.
22.3.7 Acido sulfiírico concentrado.
22.3.8 Solución de ácido clorhídrico (1:1) V/V.

22.4 Procedimiento.

22.4.1 Digestión para fósforo total.-En un frasco microkjel
dahl, medir una muestra conteniendo la cantidad de fósforo
deseada [se determinará según (22.4.2»). Añadir I mi de ácido
sulfúrico concentrado y 5 mi de ácido nítrico concentrado. Digerir,
concentrando hasta un volumen de 1 mi y continuar hasta que la
solución se haga incolora al eliminar el ácido nítrico.

Enfriar y adicionar aproximadamente 20 mi de agua destilada,
un gota de fenolftaleína y la solución de hidróxido de sodio IN
necesaria para producir una débil coloración rosa. Transferir la
solución neutralizada. filtrando si es necesario, a un matraz
volumétrico de 100 mI. Adicionar las aguas de lavado del filtro al
matraz y ajustar el volumen de la muestra a 100 mi con agua
destilada

22.4.2 Determinación del fósforo.-5i el pH de la muestra es
superior a lO, adicionar unas gotas de fenolftaleína a 50,0 mi de
muestra y eliminar el color rojo con solución de ácido clorhídrico
(22.3.8) antes de diluir a 100,0 ml.

Si la muestra tiene exceso de color, agitar unos 50 mi con unos
200 mg de carbón activo en un erlenmeyer durante cinco minutos
y filtrar;

Poner 35 ml o menos de muestra conteniendo 0,05 a 1,0 mg de
fósforo en un matraz volumétrico de 50,0 mI. Adicionar 10 mi de
reactivo vanadato-molibdato (22.3.4) y diluir hasta el enrase con
agua destilada. Preparar un blanco de la misma forma.

Pa,saoo'S diez minutos, medir la absorbancia de la muestra frente
al blanco, a una longitud de onda de 400 a 490 nm.

El color es estable durante días.
22.4.3 Curva de calibrado.-A partir de la solución patrón de

fósforo (22.3.5) preparar la curva de calibrado en matraces de SO mi
con un contenido desde 0,05 mg de fósforo a 1,0 mg de fósforo y
continuar como para la muestra.

22.5 Cálculos.
El contenido en fósforo por litro de muestra, vendrá dado por:

p x 1000
mg de fósforo/litro - ----

V
Siendo:

p - Peso, en mg de P, en SO mi de volumen final.
V - Volumen, en mI, de muestra.

23. RadIactividad
23.1 Principio.

A efeclOs de la presente reglamentación, la radiactividad de una
muestra se tomará como suma de las denominadas actividades
a - total y ~ - total de la citada muestra.

Las actividades 11- total y ~. total deberán tomarse en el
sentido de estimación orientativa de la verdadera actividad de una
muestra o sustancia radiactiva. La actividad a. a total no incluirá el
radón libre existente, para lo cual se normalizará un intervalo de
tiempo de dos días desde la terminación de la Plleparación hasta el
comienzo de la medida, con objeto de minimJ.Zar la contribución
de los descendientes sólidos de dicho gas radiactivo. La actividad
P- total no incluye la actividad debida a radionucleidos emisores
~ de baja ener¡ia como el tritio, as! mismo, habrá de prestarse
especial cuidado con los radionucleidos cuya forma fisica o
química sea tal que se convienan en volátiles y escapen de la
muestra en el proceso de preparación de la misma.

23.2 Material y aparatos.
23.2.1 Material común para ambas detenninaciones.

23.2.1.1 Material de uso corriente en el laboratorio.
23.2.1.2 Placa calefactora regulable.
23.2.1.3 Balanza analítica.

23.2.2 Material específico para determinar la actividad a
total.

23.2.2.1 Contador de centelleo SZn (Ag) con un rendimiento
o eficiencia de detección para el americio· 241 [Am - 241 superior
al 40 por 100, en 2 7t Y un fondo no superior a 0,010 cuentas por
minutos (c.p.m.)].

23.2.2.2 Discos de sulfuro de cinc (SZn - Ag) de un solo uso.
23.2.2.3 Planchetas de acero inoxidable (18/8), cuyo fondo sea

inferior a 0,010 c.p.m.
23.2.2.4 El conU\ie se puede realizar por cualquier otro proce

dimiento (contador proporcional. barrera de sihcio), siempre y
cuando se cumplan las especificaciones de 23.2.2.1, en cuanto a
eficiencia y fondo total del sistema.

23.2.3 Material especifico para determinar la actividad ~

total.
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A - ------x 105

_3.2.3.1 Detector proporcional con sistema de anticoinciden
con objeto de disminuir el fondo del sistema de detección y con

: rendimiento, o eficiencia, de detección superior a140 por 100 en
lt para estroncio, 90 en equilibrio con su descendiente y con un
oda inferior a 1 e.p.m. para una superficie de detección de 10
ntímetros cuadrados.

23.2.3.2 Planchetas de acero inoxidable adap\lldas al diámetro
:il del detector.

23.2.3.3 El conlaje se puede realizar por cualquier otro porce
lmiento (plástico de centelleo, ...), siempre y cuando se cumplan
,s especificaciones de 23.23.1, en cuanto a eficiencia y fondo total
el sistema.

23.3 Reactivos.

23.3.1 Reactivos para detenninar la actividad a - total.

23.3.1.1 Acido nítrico (HNO,) p.a. concentrado.
23.3.1.2 Solución patrón de americio - 241 con certificado de

a1ibración.
23.3.1.3 Solución de carbonato de sodio (Na,CO,). 2.S

)OI 100.

23.3.2 Reactivos para detenninar la actividad P- total.
23.3.2.1 Solucióll patróo de estroncio 9O/ytrio 90, can cerlifi.

cado de calibración.
23.3.2.2 Solución de carbonato de sodio (N&,CO,) al S

:>or lOO.
23.3.2.3 Acido nítrico (HNO,) IN.

23.4 Procedimiento.

23.4.1 Determillación de la eficiencia y la autoabsorción.

23.4.1.1 Aetmdad n- total.
A partir de 23.3.1.2 y 23.3.1.3, preparar ana serie de disolucio

nes de idéntica actividad y cantidades crecientes de carbonato de
sodio.

Con estas disolueioues l>J't'IllIm' ana serie de p!anehetllS
(23.2.2.3), cuya actividad sea de! orden de 10 Bq Y sus espe!lf=
másicos o densidades superficiales varlen entre O y 2 ItI&'cm .

Tarar dichas planchetas, """ponoT suavemente sobre ell.. 1..
divmas disoluciones, llevar a sequedad, pesar, calcular e! reoiduo
por c1ifemtcia y cakular e! espesor másico o densidad superficial.

Las planchetas ..í preparadas se miden en e! contador durante
un tiempo superior a 100 minutos, representando en una gráfica,
denominada «CUTVI de atenuación o autoabsorción», tos valores de
eficiencia frente a los de espesor másico utilizado.

23.4.1.2 Actividad p. total.
A partir de 23.3.2.1 y 23.3.2.2 proceder como en 23.4.1.1.
La actividad de las planchetas (23.2.3.2) debe ser del ordeo

de 100 ~ Y sus espesores másicos deben variar entre O
y lO mg/cm.

Las planchetas así preparadas se miden en el contador durante
un tiempo superior a 10 minutos, representando en una gráfica,
denominada «curva de atenuación o autoabsorción», los valores de
eficiencia frente a los de espesor m4sico utilizado.

23.4.2 Preparación de la muestra.

23.4.2.1 Actividad CI - tDCa1.
. En un vaso de precipitados poner un volumen de agua a pH - 1

con (23.3.1.y. cuyo contenido en sales no supere el espesor másico
de 21t1&'cm . Evaporar hasta un volumen de 1-2 mi. A continua
ción transferir el concentrado a una plancheta (23.2.2.3), pn:via
mente tarada. Lavar bien el vaso con el mínimo posible de agua
destilada, incorporando las aguas de lavado a la plancheta. Llevar
a sequedad. Pesar la plancheta Y calcular el peso del residuo por
diferencia. Colocar el disco de sulfuro de cinc (23.2.2.2) sobre la
plancheta. Guardar las planchetas durante un minimo de dos días
en UD desecador ante5 de la medida.

23.4.2.2 Actividad ~ - total
En un vaso de precipltados, poner 200 mi de agua o el volum~

apropiado para no ootirepasar el espesor másico de lO Dtf/cm .
Añadir I mi de (23.3.2.3) Yevaporar hasta un volumen aproximado
de S mi. A continWll:ióA transferir estos S mi a una plancheta
(23.2.3.2), previamente tarada. Lavar bien el vaso con un mínimo
de agua destilada p~e e incorporar dicha aaua a la plancheta.
Llevar a sequedad. Pesar la plancheta y calcular el residuo y el
espesor másico.

23.4.3 Preparnción de ll!ancIleas pera la medida del foado.
Se prepanm de i¡uaI I'orma que la. muestras (23.4.2.1) y

(23.4.2.2), utilizando en su Iupr qua destilada.
23.4.4 Medida de las muestras.

23.4.4.1 Actividad a-total.
Las planchetas de lasm_y las de loo fuIldos se colocan en

un contador de centelleo de suIfaro de cinc (23.2.2.1), duranlC UJIll

hora. A continuación se miden durante un tiempo mínimo de 1.000
minutos.

23.4.4.2 Actividad ~ - total.
Las planchetas de la muestra y los fondos se miden en el

contador proporcional (23.2.3.1), durante un tiempo mínimo de
100 minutos.

23.5 Ca/culos.
23.S.1 Cálculo de la eficiencia y de la autoabsorción.
Tanto para la actividad a· total como p- total, se obtiene

mediaote la siguiente fórmula:

lOOx Cm
Rm-----

N
siendo:
Rm - Eficiencia de deteeción para el espesor másico m 11a energía

del amencio - 241 o estroncio - 90. en equilibrio con sus
descendientes ~n se trate de cálculo de eficiencia para
radiación a o ft. respectivamente.

Cm - Número total de impoJ50S por minuto corregidos de fondo,
~os por e! sistema de deteeeión.

N - Nnmero de partlcuIas a o p por minuto (según la medida a
efeetuar), emiticlu en 4 " por la IOIución patrón sembrada
en la plancheta.

23.5.2 Cálculo de la actividad de la muestra.
La activida4 n-total (A), expresada en Bq{\itro y referida al

americia - 241, Y la actividad p- total (A), ex_da en Bqllitro y
referida al estroncio - 90/ytrio - 90, se calculan mediante la
siguiente fórmula:

C-FxIOS

60xRmxV
siendo:

C - Número total de impulsoo por minuto re¡i5trados por el
sistema de con~ de la muestra.

F - Número de impulsos por minuto de UIl& plancheta de fondo
con el mismo sistema de detección y contaje.

Rm - lleDdimiento o eliciencia de detección para la densidad
superficial o espesor málico de la muestra a medir (conjunto
de plancheta más depósito), obtenido de las curvas de
autoabsorción o atenuación (incluida la retromspersión)
obtenidos en (23.4.1.1) y (23.4.1.2).

V - Volumen en mi de la muestra.

23.S.3 Cák:ulo del error de la actividad.
Para un intervalo de confianza del 9S por lOO, el error de la

actividad (El vendrá dado por la siguiente fórmula:

2>< lOS VC F
E - -:-.,---- x -- + -_

60xRmxV Tc Tf

siendo:

Te - Tiempo total de medida de la muestra en minutos.
Tf - Tiempo total de medida del fondo en minutos.

No se tienen en cuenta los errores del patrón de calibrado Ydel
resto del proceso por considerarse que no son significativos frente
a los demás.

23.6 Límite de detección.
El límite inferior de detección (LID) se obtiene mediante la

siguiente fórmula:

4,66 x 10' f+
LID - -:::--::---,,,,.... x -

60xRmxV Tf

23.7 Expl'l!Si6n de los resultados.
Tanto para la activida4 a- total como 11- total en el caso de que

el error de la actividad (E) sea superior a fa actividad medida de la
muestra (A), el resultado se expresa como inferior al limite de
detección (LID). En el resto de los casos, el resultado se expresará
comoA±s.

23.8 Observocíona.
23.8.1 La unidad en e! Sistema Internacional de la actividad

de una fuente radiactiva es el !lequerelio (Bq - 1 desintegración por
....,ndo), sus equivalencia! con e! picoeuno (pCi) son:

1 Bq - 27,0 pC;'
1 pCi - 0,037 Bq.


